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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ A 

Εξετάσεις με αντιδραστήρια εφαρμοζόμενα σε σύνθετους ανοσοβιοχημικούς αναλυτές ρουτίνας και εφημερίας.  λικός προϋπολογισμός 1.193.617 με 24% ΦΠΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A/A KEOKEE Εξέταση Ετήσιος Αριθμός Εξετάσεων Προϋπολονισμός ανά εξέταση με Φ.Π.Α. 24% 

 1 11.02.01.13.001 Σάκχαρο 105.000 13.200 € 

 2 11.01.01.05.001 Φωοφατάση Αλκαλική 87.750 16.200 € 

 3 11.02.01.04.001 Ουρία 101.250 12.300 € 

 4 11.02.01.07.001 Κρεατινίνη 101.250 12.100 € 

 5 12.01.04.21.001 LP (a) 600 1.150 € 

 6 11.03.01.01.001 Αμμωνία 1.125 4.550 € 

 7 11.02.01.32.001 Ουρικό Οξύ 28.500 3.550 € 

 8 11.02.0103 001 Χολερυθρίνη Ολική 86.250 15.700 € 

 9 11.02.01.03 002 Χολερυθρίνη Άμεση 86.250 15.700 € 

 10 
11.04.01.06.001,11.04.01.07.001,  11.04.01.08.001  

Κάλιο, Νάτρο. Χλώριο δείνματα 112.500 22.200 € 

 11 11.03.01.07.001 Μαγνήσιο 41.250 7.100 € 

 12 11.03.01.03.001 Ασβέστιο 53.250 6.550 € 

 13 11.03.01.08.001 Φώσφορος 45.750 8.600 € 

 14 12.01.90.04.001 Β2 Μικροοφαιρίνη 9.000 32.850 € 

 15 12.07.02.05.001 25 OΗ-Vitamin D 5.000 37.200 € 

 16 11.02.01.16.001 Σίδηρος 20.250 5.550 € 

 17 12.07.01.02.001 Φερριτινη 20.250 56.500 € 

 18 12.07.02.04.001 Βιταμίνη Β12 13.125 49.000 € 

 19 12.07.01.03.001 Φυλλικό οξύ 12.150 45.500 € 

 20 11.01.01.10.001  Τρανσαμινάση GOT 105.000 12.650 € 

 21 11.01.01.03.001  Τρανσαμινάση GPT 105.000 12.650 € 

 22 11.01.01.19.001  Γαλακτική Αφυδρογονάση LDH 95.250 15.700 € 

 23 11.01.01.13.001 Κρεατίνη Κινάση CK 86.250 23.700 € 

 24 12.13.01.07.001 Τροπονίνη  υψηλής ευαισθησίας 33.750 122.000 € 

 25 12.13.01.01.001 ΒΝΡ 2.250 40.400 € 

 26 12.13.01.09.001 Ομοκυστεΐνη 2.250 15.200 € 

 27 11.01.01.07.001 Αμυλάση 39.000 7.400 € 

 28 11.01.01.16.001 γGT 90.000 10.352 € 

 29 11.02.01.05.001 Χοληστερόλη 24.375 3.300 € 

 30 11.02.01.31.001 Τρινλυκερίδια 24.375 4.650 € 

 31 11.02.01.15.001 HDL-Χοληοτερόλη 21.750 9.600 € 

 32 12.01.04.01.001 Apo Α1 225 700 € 



 33 12.01.03.01.002 Πρωτεΐνες ούρων. ΕΝΥ 3.000 5.650 € 

 34 11.02.01.30.001 Ολικές πρωτεΐνες 48.750 5.850 € 

 35 11.02.01.01.001 Αλβουμίνη 48.750 7.100 € 

 36 12.01.03.01.002 Μικροαλβουμίνη ούρων 1.125 2.250 € 

 37 12.01.03.02.001 Σερουλοπλασμίνη 150 360 € 

 38 12.13.01.10.001 C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (hsCRP) 75.000 141.500 € 

39 12.04.01.11.001 TSH 6.375 12.500 € 

 40 12.04.01.01.001 Free Τ3 150 310 € 

 41 12.04.01.02.001 Free Τ4 5.625 11.700 € 

42 12.06.02.04.003 Κορτιζόλη 150 550 € 

43 12.06.01.03.001 Insulin 150 550 € 

44 12.05.01.08.001 Προλακτίνη (PRL) 150 550 € 

45 12.05.01.04.001 θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 150 550 € 

46 12.05.01.05.001 Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 150 550 € 

47 12.05.01.06.001 Προγεστερόνη (PG) 150 550 € 

48 12.05.01.03.001 Οιστραδιόλη (Ε2) 150 550 € 

49 12.05.01.10.001 Τεστοστερόνη (Testo) 150 550 € 

50 12.05.01.02.001 Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) 150 550 € 

51 12.03.01.31.001 CEA 10.875 29.250 € 

52 12.03 90.01.001 a-FP 3.750 11.700 € 

53 12.03.01.03.001 CA 19-9 11.625 42.000 € 

54 12.03.01.06.001 CA 125 7.125 24.200 € 

55 12.03.01.02.001 CA 15-3 7.125 25.800 € 

56 12.03.01.32.001 Total PSA 7.125 25.800 € 

57 12.03.01.33.001 Free PSA & (Ratio Free PSA/Total PSA) 1.500 5.600 € 

58 17.05.01.01.059 β-HCG 750 2.100 € 

59 12.09.02.01.001 Ακεταμινοφαίνη 525 2.300 € 

60 12.08.02.08.001 Φαινυτοίνη 325 2.350 € 

61 12.03.02.07.001 Φαινοβαρβιτάλη 375 1 150 € 

62 12.08.02.10.001 Βαλπροϊκό οξύ 900 2.550 € 

63 12.08.02.01.001 Καρβαμαζεπίνη 375 1.150 € 

64 12.08.01.01.001 Διγοξίνη 600 1.210 € 

65 12.09.02.13.001 Σαλικιλικά 375 1.520 € 

66 12.09.01.03.001 Βαρβιτουρικά 6.750 20.200 € 

67 12.09.01.04.001 Βενζοδιαζεπίνες 6.750 28.800 € 

68 12.09.01.05.001 Κανναβινοειδή 9.000 28.800 € 

69 12.09.01.06.001 Κοκαΐνη 9.000 28.800 € 

70 12.09.01.10.001 Μεθαδόνη 150 510 € 

71 12.09.01.13.001 Οπιούχα 9.000 28.800 € 

 



 

 

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εταιρεία η οποία θα προσφέρει και τα κάτωθι: 
 

72 12.01.04.03.001 APO B                          225 565 € 
 

565€ 

73 12.07.02.90.900 Active Β12 300  950 € 

74 12.06.02.07.001 NGAL ούρων 150 2.270 € 

75 12.03.01.20.001 Cyfra 21-1 150 1.550 € 

76 17.05.01.01.090 Galectin- 3 600 11.160 € 

77 12.03.01.35.001 SCC 150 900 € 

78 12.03.01.21.001 HE4 150 1.550 € 

79 12.08.03.10.001 Βανκομυκίνη 225 655 € 

80 12.08.05.01.001 Κυκλοσπορίνη 225 1.520 € 

81 12.09.02.15.001 Τρικυκλικά 750 2.500 € 

82 12.09.01.01.001 Αμφεταμίνες 6.750 16.290 € 

83                 12.01.03.03.001 Απτοσφαιρίνη 650 810 € 
 

Απτοσφαιρίνη  650 810 € 

84 12.08.03.04.001 
 

Gentamycin 420 515 € 

85 12.08.03.01.001 
 

Amikacin 550 1.820 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αντιδραστήρια αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από προαναλυτικό σύστημα με φυσικά συνδεδεμένους σε αυτό βιοχημικούς και ανοσολογικούς αναλυτές, χωρίς 

διαμεσολάβηση άλλου συστήματος, καθώς και από ανεξάρτητο ανοσοβιοχημικό αναλυτή. Η ελάχιστη παραγωγικότητα που απαιτείται να διαθέτουν συνολικά όλοι οι 

προσφερόμενοι αναλυτές οι οποίοι θα είναι συνδεμένοι με το προαναλυτικό σύστημα είναι: 4000 φωτομετρικές εξετάσεις ανά ώρα, 600 εξετάσεις ηλεκτρολυτών και 800 

ανοσολογικές εξετάσεις ανά ώρα. Συγκεκριμένα πρέπει να προσφερθούν: 

I) Τουλάχιστον Δύο (2) βιοχημικοί αναλυτές μεγάλης παραγωγικότητας, οι οποίοι να είναι συνδεμένοι στο προαναλυτικό σύστημα (έκαστος να διαθέτει άνω των 100 

ελεύθερων πρωτοκόλλων εφαρμογής και δυνατότητα τουλάχιστον 10 υπολογιστικών πρωτοκόλλων), RANDOM ACCESS (τυχαίας προσπέλασης), οι οποίοι να είναι ανεξάρτητοι 

και να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωρούν στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 



Ο καθένας από τους δύο ανωτέρω αναλυτές πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1) Να έχει ταχύτητα 1.500 φωτομετρικών εξετάσεων και 600 εξετάσεων ηλεκτρολυτών. 

2) Να διαθέτει θέσεις για βαθμονομητές, ορούς ελέγχου και δείγματα STAT και να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 55 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα. 

3) Να διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων. 

4) Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου, φυσαλίδων ή άλλων εμποδίων και επαρκούς ποσότητας στα δείγματα. 

5) Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων (για την ίδια ή και για διαφορετική εξέταση). 

II) Τουλάχιστον Δύο (2) ανοσοχημικοί αναλυτές οι οποίοι να είναι συνδεμένοι στο προαναλυτικό σύστημα, RANDOM ACCESS (τυχαίας προσπέλασης), οι οποίοι να είναι 

ανεξάρτητοι και να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωρούν στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου. Έκαστος των ανωτέρω αναλυτών πρέπει να καλύπτει 

απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1) Να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα. 

2) Να έχει έκαστος ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 180 (εκατόν ογδόντα) αναλύσεις ανά ώρα. 

3) Να διαθέτει απαραίτητα ψυγείο όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων, ώστε τα αντιδραστήρια να παραμένουν εντός του αναλυτή μέχρι εξαντλήσεως τους. 

4) Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων (για την ίδια ή και διαφορετική εξέταση), την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου, φυσαλίδων ή άλλων εμποδίων και ανεπαρκούς 

ποσότητας στα δείγματα. 

5) Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εφόσον οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου στην πλειοψηφία τους είναι έτοιμοι προς χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση έτσι ώστε να 

διευκολύνεται το προσωπικό του εργαστηρίου. 

III) Ένας (1) ανεξάρτητος, μεικτός ανοσοβιοχημικός αναλυτής μεσαίας παραγωγικότητας, που δεν θα συνδέεται με το προαναλυτικό σύστημα, (το βιοχημικό τμήμα του 

οποίου να διαθέτει άνω των 100 ελεύθερων πρωτοκόλλων εφαρμογής και τουλάχιστον 10 υπολογιστικών πρωτοκόλλων), RANDOM ACCESS (τυχαίας προσπέλασης), ο οποίος να 

έχει όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωράει στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου. Πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Να δέχεται τουλάχιστον 100 δείγματα (εφάπαξ φόρτωση), με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, να έχει ειδικές θέσεις για δείγματα STAT εκτός των 

προαναφερόμενών και να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 80 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα.  Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ελέγχου του συστήματος από κοινό λογισμικό 

πρόγραμμα. Ακόμα: 

 

 

Για την βιοχημική μέθοδο: 

1) Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 700 εξετάσεις φωτομετρικές και τουλάχιστον 400 εξετάσεων ηλεκτρολυτών ανά ώρα. 

2) Να διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων. 



3) Να διαθέτει θέσεις για βαθμονομητές, ορούς ελέγχου και δείγματα STAT και να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 55 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα. 

4) Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου, φυσαλίδων  ή άλλων εμποδίων και ανεπαρκούς ποσότητας στα δείγματα. 

5) Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων (για την ίδια ή και διαφορετική εξέταση). 

Για ανοσοχημική μέθοδο: 

1) Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 180 εξετάσεις ανά ώρα. 

2) Να διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων, ώστε τα αντιδραστήρια να παραμένουν εντός του αναλυτή μέχρι εξαντλήσεως τους. 

3) Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων (για την ίδια ή και διαφορετική εξέταση). 

4) Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου, φυσαλίδων ή άλλων εμποδίων και ανεπαρκούς ποσότητας στα δείγματα. 

5) Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εφόσον οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου στην πλειοψηφία τους είναι έτοιμοι προς χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση έτσι ώστε να 

διευκολύνεται το προσωπικό του εργαστηρίου. 

 

IV) Προαναλυτικό σύστημα 

1) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα και φυσικά συνδεδεμένο με αυτό: 

i) Τουλάχιστον 2 βιοχημικούς και 2 ανοσολογικούς από τους προαναφερθέντες απλούς αναλυτές, ανεξάρτητους μεταξύ τους, χωρίς διαμεσολάβηση άλλου συστήματος, για 

λόγους ευκολίας χειρισμού. 

ii) Μονάδα εισερχομένων και μονάδα εξερχόμενων σωληνάριων δειγματοληψίας. 

iii) Μονάδα φυγοκέντρησης. 

ϊν) Μονάδα αποπωματισμού σωληνάριων δειγματοληψίας. 

2) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα προετοιμασίας του αρχικού δείγματος η οποία να περιλαμβάνει: 

i) φυγοκέντρηση των σωληνάριων. 

ii) αποπωματισμό των σωληνάριων. 

iii) ταξινόμηση των εξερχόμενων σωληνάριων σε φορείς δειγμάτων, η οποία να δύναται να καθοριστεί από τον χειριστή. 

3) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων. 

4) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα χρήσης bar-code ή άλλων προηγμένων συστημάτων αναγνώρισης δειγμάτων (όπως RFID), για την αποφυγή λαθών 

κατά την διαχείριση και μεταφορά των δειγμάτων. 

5) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και διαχείρισης επειγόντων δειγμάτων. 

6) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα ενσωμάτωσης  περισσότερων από μίας μονάδων φυγοκέντρησης, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. 

7) Η μονάδα εισερχομένων σωληνάριων δειγματοληψίας να έχει την δυνατότητα: 

i) εφ’ άπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 200 σωληνάριων δειγματοληψίας. 



ii) αυτόματης ταξινόμησης των δειγμάτων στους φορείς στη μονάδα εξόδου. 

8) Η μονάδα φυγοκέντρησης να έχει την δυνατότητα: 

i) η εφ’ άπαξ φόρτωση των προσφερομένων μονάδων φυγοκέντρησης να είναι τουλάχιστον 40 σωληνάριων δειγματοληψίας, 

 ii) Αυτόματης φόρτωσης / εκφόρτωσης των σωληναρίων χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 

           iii)Αυτόματης εξισορρόπησης των υποδοχέων σωληναρίων (auto balance). 

iv) Προγραμματισμού επιθυμητής ταχύτητας και χρόνου φυγοκέντρησης. 

9) Η μονάδα αποπωματισμού σωληνάριων να έχει τη δυνατότητα: 

i) χρήσης διαφόρων τύπων πωμάτων. 

ii) αυτόματης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πωμάτων. 

 

Να κατατεθεί χωροταξικό σχέδιο, όπου να φαίνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων αναλυτικών συστημάτων στο συγκεκριμένο χώρο του βιοχημικού εργαστηρίου, 

αποδεικνυόμενη με βάση τις επίσημες φυσικές διαστάσεις από τα manuals των αναλυτικών συστημάτων. Το προαναλυτικό σύστημα θα πρέπει αυτόματα να επιμερίζει το φόρτο 

εργασίας στους φυσικά συνδεδεμένους με αυτό αναλυτές χωρίς να απαιτείται ο κατ΄ ανάγκη επιμερισμός των δειγμάτων σε δευτερογενή. Κάθε συνδεδεμένος στο προαναλυτικό 

σύστημα ανοσολογικός ή βιοχημικός αναλυτής θα πρέπει να μπορεί να τροφοδοτείται ανεξάρτητα με δείγματα σε περίπτωση βλάβης του προαναλυτικού συστήματος. Όλα τα 

προσφερόμενα αντιδραστήρια για την Ομάδα εξετάσεων Α θα πρέπει απαραίτητα να είναι κοινά για όλους τους βιοχημικούς αναλυτές και κοινά για όλους τους ανοσολογικούς 

αναλυτές. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, θα πρέπει για διαχειριστικούς λόγους να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή γραμμικότητα, ευαισθησία, και σταθερότητα στον αναλυτή. 

Ειδικότερα η πλειοψηφία των αντιδραστηρίων που εφαρμόζονται στους ανοσολογικούς αναλυτές πρέπει να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 28 ημερών επί των αναλυτών. Όλα τα 

αντιδραστήρια θα παραμένουν υποχρεωτικά επί των αναλυτών εως την κατανάλωσή τους. Η προσφορά των απαιτούμενων συσκευασιών αντιδραστηρίων και βαθμονομητών για τις 

εξετάσεις του πίνακα Α με ζητούμενο αριθμό έως και 5.000, να γίνει με βάση τον αναγραφόμενο αριθμό και όχι συνυπολογίζοντας τη σταθερότητα των αντιδραστηρίων επί των 

αναλυτών. Να καλύπτουν πλήρως ανα κατηγορία όλες τις παραπάνω προδιαγραφές που αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου. Δεν θα εξεταστούν προσφορές που 

αποκλίνουν και ειδικότερα δεν θα εξεταστούν προσφορές για αναλυτές με χαμηλότερη παραγωγικότητα, αφού κρίνεται ασύμφορο να καλύπτονται οι ανάγκες του εργαστηρίου με 

πολλούς αναλυτές χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω απασχόλησης μεγαλύτερου αριθμού χειριστών με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κόστους των αναλύσεων, αλλά και 

λόγω και της μεγάλης έλλειψης εργαστηριακού χώρου. Θα αξιολογηθεί η μεγάλη γραμμικότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση και θα πριμοδοτηθεί η 

απουσία πολλών επιπλέον αραιώσεων.  

Οποιοδήποτε άλλο επιπλέον των ζητούμενων (μέγεθος ή χαρακτηριστικό) των αναλυτών και των αντιδραστηρίων θα αξιολογηθεί αναλόγως. 

 

     
ΟΜΑΔΑ     Β 



Βιοχημικές εξετάσεις ειδικών δεικτών (οστεοπόρωσης – νεοπλασιών – ορμονών)  με αντιδραστήρια εφαρμοζόμενα σε 
ανοσοχημικό αναλυτή.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Συνολικός προϋπολογισμός    52.029,16  €   με  ΦΠΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΕΟΚΕΕ Εξέταση 
Ετήσιος Αριθμός 

Εξετάσεων 
Προϋπολογισμός ανά 

εξέταση με Φ.Π.Α. 

79 12.06.03.18.001 Προπεπτίδιο (Ρ1ΝΡ) 600 8.099,68 

80 12.06.03.05.001 Τελοπεπτίδιο C- τελικό (CTX) 300 2.620,12 

81 12.06.03.12.001 ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ 600 6.660,04 

82 12.06.03.14.001 ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ 1.500 10.099,80 

83 12.03.01.05.001 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 72-4 600 6.099,56 

84 12.03.90.08.001 ΕΙΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ 400 5.050,52 

85 12.03.90.18.001 ΠΡΩΤΕΙΝΗ S100-B 300 6.099,56 

86 12.06.90.16.001 ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 600 7.299,88 

     



Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια για την ομάδα εξετάσεων Β θα πρέπει απαραίτητα να είναι κατάλληλα για τις ζητούμενες εξετάσεις, με την ευαισθησία 
και την ειδικότητα της μεθόδου που θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αναλυτικής αξιολόγησης του αποτελέσματος, την μέθοδο προσδιορισμού που 
θα πρέπει να εξασφαλίζει, την ικανοποιητική ακρίβεια και επαναληψιμότητα και τα αποτελέσματα της μεθόδου να είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα 
γνωστών μεθόδων αναφοράς. 
Τα παραπάνω αντιδραστήρια θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 1 αυτόματο αναλυτή RANDOM ACCESS (τυχαίας προσπέλασης), ο οποίος να είναι 
ανεξάρτητος και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωρά στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου.  
Ο ανωτέρω ανοσοχημικός αναλυτής πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 
α) Να δέχεται τουλάχιστον 25 δείγματα ορών (εφάπαξ φόρτωση) και να εκτελεί ταυτόχρονα τον μέγιστο αριθμό διαφορετικών εξετάσεων ανά δείγμα και να έχει 
ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 80 (ογδόντα) εξετάσεων ανά ώρα. 
β) Να διαθέτει ψυγείο ή θερμοστατούμενο χώρο αντιδραστηρίων. 
γ) Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου και ανεπαρκούς ποσότητας. 
δ) Να υπάρχει η δυνατότητα STAT με τον χρόνο λήψης για μία εξέταση να είναι μικρότερος των 45 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. 
ε) Όλα τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται η ανασύσταση τους, έτσι ώστε να διευκολύνεται το προσωπικό του εργαστηρίου. 
στ) Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις και τα calibrators να είναι βαθμονομημένα ως προς γνωστά διεθνή πρότυπα. 
Ο ανωτέρω προσφερόμενος ανοσοχημικός αναλυτής είναι απαραίτητο να καλύπτει πλήρως όλες τις παραπάνω προδιαγραφές, καθώς αποτελούν την ελάχιστη 
απαίτηση του εργαστηρίου. Δε θα εξετασθούν προσφορές που αποκλίνουν και ειδικότερα δε θα εξετασθούν προσφορές για αναλυτές με χαμηλότερη 
παραγωγικότητα, αφού κρίνεται ασύμφορο να καλύπτονται οι ανάγκες του εργαστηρίου με πολλούς αναλυτές χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω απασχόλησης 
μεγαλύτερου αριθμού χειριστών, με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κόστους των αναλύσεων, αλλά και λόγω της μεγάλης έλλειψης εργαστηριακού 
χώρου. 

     

  

 
 
 
 
 
 
 

  

     



ΟΜΑΔΑ    Γ 

Βιοχημικές εξετάσεις ιόντων λιθίου, ασβεστίου.  
Συνολικός προϋπολογισμός  5.100,12 € με  ΦΠΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΕΟΚΕΕ Εξέταση 
Ετήσιος Αριθμός 

Εξετάσεων 
Προϋπολογισμός ανά 

εξέταση προ Φ.Π.Α 

87 
11.04.01.04.001 , 
11.04.01.02.002 

Ιόντα Li+, Ca++ 500  δείγματα 
5.100,12 

     

Τεχνικά χαρακτηριστικά αναλυτή ιόντων: 
• Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρός σε μέγεθος και όγκο 
• Να μετρά δείγμα ολικού αίματος, πλάσματος, ορού, ούρων 
• Να απαιτεί μικρό όγκο δείγματος, λιγότερο από 100μl 
• Να απαιτεί λιγότερο από 1 λεπτό για τον προσδιορισμό ηλεκτρολυτών σε κάθε δείγμα 
• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης επιπλέον ηλεκτρολύτη (Na+, K+ ή Cl-) χωρίς την προσθήκη ή αλλαγή των αντιδραστηρίων 
• Να περιέχει τα αντιδραστήρια και το δοχείο αποβλήτων σε συσκευασία Pack, απλοποιώντας τη διαδικασία αντικατάστασής του και αποκλείοντας παράλληλα 
την πιθανότητα επαφής των χρηστών με προϊόντα αίματος 
• Να χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια που δεν απαιτούν συντήρηση 
• Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη και εκτυπωτή 
• Να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή για την αποθήκευση τιμών ποιοτικού ελέγχου 
• Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232 
• Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αναλυτή αερίων αίματος 

 

 



ΟΜΑΔΑ    Δ 

Εξετάσεις ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών και HbA1c με αντιδραστήρια εφαρμοζόμενα σε αυτόματα συστήματα 
ηλεκτροφορήσεως με τη μέθοδο τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης.                                                                                                                                                                                                                    

Συνολικός προϋπολογισμός  42.400,56  €  με ΦΠΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ    ΚΕΟΚΕΕ Εξέταση Ετήσιος Αριθμός Εξετάσεων 
Προϋπολογισμός 
ανά εξέταση με 

Φ.Π.Α.  

88 11.02.01.35.001 Σετ ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών αίματος 9.750 42.400,56 

     

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, επιτραπέζιος και να βασίζεται στην μέθοδο της τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης. 
2. Να είναι απλή μονάδα, μικρού όγκου. 
3. Να διαθέτει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος εξετάσεων :  
Ηλεκτροφόρησης Πρωτεϊνών Ορού – Ούρων,  
Ανοσοκαθήλωσης Πρωτεϊνών Ορού – Ούρων  
4. Ο αναλυτής να είναι εξοπλισμένος με σύστημα συνεχούς εισαγωγής δειγμάτων και να διαθέτει μεγάλη παραγωγικότητα.  
5. Να χρησιμοποιεί τον μικρότερο δυνατό όγκο δείγματος και να πραγματοποιεί αυτόματα την προετοιμασία των δειγμάτων, την παροχή 
δείγματος/αντιδραστηρίου στα τμήματα, τον ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό και να προετοιμάζει τα τριχοειδή για την επόμενη ανάλυση. 
6. Να διαθέτει στοιχεία Peltier για τον  έλεγχο και την ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της ηλεκτροφόρησης. 
7. Να διαθέτει μονοχρωμάτορα και να ανιχνεύει τις πρωτεΐνες σε μήκος κύματος κατά το δυνατόν πλησιέστερο στο μέγιστο της απορρόφησής τους (≈ 196nm ). 
8. Τα τριχοειδή να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 
9. Να αποκλείει πιθανές επιμολύνσεις και εξατμίσεις των αντιδραστηρίων. 
10. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα 
κατάσταση του αναλυτή, μενού επιλογών, λίστα εργασίας, ποιοτικό έλεγχο κλπ. 

 

Γενικοί  Όροι Ομάδων: 

1. Οι προμηθεύτριες εταιρείες υποχρεούνται να παραδώσουν και να εγκαταστήσουν στο εργαστήριο προς χρήση, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα 

συναφθεί, τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις ζητούμενες εξετάσεις. 

2. Οικοδομικές ή άλλες τεχνικής φύσεως μικρής κλίμακας εργασίες που πιθανόν θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του εξοπλισμού κάθε κατηγορίας, θα βαρύνουν 

αντίστοιχα την εταιρεία που θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό. 

3. Κάθε αναλυτής θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και το τελευταίο εμπορικό διαθέσιμο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που τίθενται. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι με την σύμφωνη γνώμη του εργαστηρίου να αντικαταστήσουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε περίπτωση κυκλοφορίας 



μηχανημάτων νέας τεχνολογίας κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

4. Κάθε προσφέρουσα εταιρεία είναι υποχρεωμένοι να καλύπτει όλο το σύνολο των αναγραφόμενων εξετάσεων της κάθε ομάδας και όχι μέρος αυτού, εκτός από αυτές που 

αναφέρονται ρητά ως προαιρετικές, για όλες τις προαναφερόμενες ομάδες. (απαράβατος όρος). 

5. Δεν θα εξεταστούν προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τον ζητούμενο αριθμό των αναλυτών για να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου καθώς και οι ελάχιστες 

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές τους. 

6. Στην προσφορά κάθε ομάδας θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες συσκευασίες βαθμονομητών και ορών εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, για τις 

εξετάσεις εκείνες για τις οποίες δεν προσφέρονται πολυδύναμοι βαθμονομητές και πολυδύναμοι οροί ελέγχου, που είναι απαραίτητα για την διενέργεια κάθε εξέτασης. Για 

τους πολυδύναμους βαθμονομητές και ορούς ελέγχου απαιτείται η αναγραφή των προσφερόμενων συσκευασιών για κάθε ομάδα.  

7. Όλοι οι ανωτέρω προσφερόμενοι αναλυτές θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά καλής λειτουργίας της ευρωπαϊκής κοινότητας καθώς και από 

πελατολόγιο στην Ελλάδα. 

8. Για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού θα αξιολογήσει αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αναλυτών (βάσει των 

επισυναπτόμενων επίσημων prospectus και των παραπομπών από τις σελίδες των επίσημων οδηγιών χρήσης – manuals) και αντιδραστηρίων (βάσει των επίσημων 

συνοδευτικών φυλλαδίων – inserts των αντιδραστηρίων), για όλες τις υποχρεωτικά προσφερόμενες εξετάσεις, σύμφωνα πάντα με τις ορισθείσες τεχνικές προδιαγραφές 

αυτών για κάθε ομάδα εξετάσεων.  Θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλυτικής λειτουργίας των προσφερόμενων εξετάσεων για τους 

συνοδούς απλούς ή και μεικτούς αναλυτές καθώς και τα στοιχεία σχετικά με την γραμμικότητά τους και την σταθερότητα τους στους αναλυτές. Στα κατατεθειμένα στην 

τεχνική προσφορά εσώκλειστά – inserts είτε στα πρωτόκολλα αναλυτικής λειτουργίας των υποχρεωτικά προσφερόμενων αντιδραστηρίων θα πρέπει να δηλώνεται η 

καταλληλότητα χρήσης τους με τους προσφερόμενους αναλυτές. Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα των υποχρεωτικά προσφερόμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων με 

τους αναλυτές, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. 

9. Όλες οι προσφέρουσες εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν απαραίτητα στην οικονομική τους προσφορά (για κάθε ομάδα) συμπληρωμένους πίνακες ανάλυσης του 

συνολικού κόστους, η οποία θα περιλαμβάνει την τιμή ανά εξέταση του αντιδραστηρίου, την επιβάρυνση της τιμής για τη διεξαγωγή της εξέτασης από όλα τα απαραίτητα 

προσφερόμενα αναλώσιμα (όπως βαθμονομητές, οροί ελέγχου και λοιπά αναλώσιμα βάσει των επισήμων οδηγιών χρήσης κάθε εταιρείας), καθώς και από το κόστος λόγω 

χρήσης και συντήρησης των αναλυτών. 

10. Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία θα παραχωρήσει όλα τα κατάλληλα βοηθητικά εξαρτήματα για την καλή λειτουργία των αναλυτών, όπως UPS απαραίτητα για την καλή 

λειτουργία των προσφερόμενων αναλυτών, σύστημα επεξεργασίας και απιονισμού νερού (όπου απαιτείται), αλλά και τους απαραίτητους εκτυπωτές για όλους τους 

αναλυτές. Όλα τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των παραπάνω βοηθητικών μηχανημάτων θα προσφέρονται χωρίς χρέωση καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

11. Το Service και οι γενικές προληπτικές συντηρήσεις για όλους τους αναλυτές θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οπωσδήποτε όμως κάθε εξάμηνο, 

ανεξαρτήτως από το πώς αναγράφεται στις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. Σε περίπτωση βλάβης (συμπεριλαμβανομένων και όλων των αργιών) η ανταπόκριση θα 

πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ώρα της κλήσης.  

12. Το κόστος εγκατάστασης και μεταφοράς όλων των αναλυτών στο χώρο του εργαστηρίου θα βαρύνει αποκλειστικά την κάθε προμηθεύτρια εταιρεία. 



13. Μηχανοργάνωση: Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συνδέσει και να διατηρεί συνδεδεμένους καθ’όλη την διάρκεια της σύμβασης όλους τους 

προσφερόμενους αναλυτές της με λογισμικό LIS, με έξοδα τα οποία θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία. 

14. Εκπαίδευση: Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένοι καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να εκπαιδεύσει δωρεάν όλο το επιστημονικό προσωπικό για όλους τους 

τύπους των προσφερόμενων αναλυτών ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. 

15. Σε όλες τις προαναφερόμενες ομάδες ισχύουν όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι γενικοί όροι. Ακολουθεί υπόδειγμα πίνακα ανάλυσης κόστους ο οποίος θα πρέπει να 

συμπληρωθεί και να κατατεθεί απαραίτητα από τις προσφέρουσες εταιρείες. 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ… 

Α/Α  Εξέταση Ετήσιος αριθμός εξετάσεων  

 

 

Τιμή ανά εξέταση αντιδραστηρίου 

 

 

Τιμή ανά εξέταση 

αναλωσίμων, controls, 

calibrators 

 

   α β γ 

      

Συνολικό ετήσιο κόστος 

 

Σημειώσεις: 

1. Για τον υπολογισμό των δεδομένων του πίνακα ανάλυσης κόστους, πρέπει να γίνει η παραδοχή ότι για τις εξετάσεις όπου ο ζητούμενος αριθμός υπερβαίνει τις 5.000, 

αυτές θα διενεργούνται σε όλους τους προσφερόμενους αναλυτές. Οι υπόλοιπες εξετάσεις (κάτω των 5.000) θα διενεργούνται σε έναν αναλυτή. 

2. Για τον υπολογισμό του ετήσιου αριθμού εξετάσεων για βαθμονόμηση (calibration) και των απαιτούμενων συσκευασιών βαθμονομητών (calibrators) πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου σχετικά με την συχνότητα βαθμονόμησης κάθε αντιδραστηρίου, σε κάθε αναλυτή. 

3. Για τον υπολογισμό των απαιτούμενων συσκευασιών (controls) πρέπει να γίνει η παραδοχή ότι το εργαστήριο θα διενεργεί ημερησίως από δύο επίπεδα controls για 

κάθε εξέταση και για έως 250 ημέρες ετησίως. Ο σχετικός αριθμός των εξετάσεων για ποιοτικό έλεγχο έχει συμπεριληφθεί στο ζητούμενο αριθμό εξετάσεων της 

διακήρυξής για κάθε εξέταση.  

4. Η μειοδότης εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το Βιοχημικό Τμήμα με πλήρες ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των κυριότερων βιοχημικών και 

ανοσολογικών εξετάσεων, στο οποίο να περιλαμβάνεται το κόστος της αποστολής των πρότυπων ορών, της εργασίας των δειγμάτων και της αποστολής των 

επεξεργασμένων αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου να είναι πιστοποιημένο διεθνώς. 

Εξωτερικός μηνιαίος έλεγχος βιοχημικών εξετάσεων: μια φορά ανά μήνα – δώδεκα φορές ανά έτος 

Εξωτερικός μηνιαίος έλεγχος ανοσοχημικών εξετάσεων: μια φορά ανά μήνα – δώδεκα φορές ανά έτος  


